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Исправка конкурсне документације  
 
Мења се:  
 
Групи 2 партија број 8 -  Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,4 m² стерилисан без 

етилен оксида и  партија број 12 - Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,2 m² стерилисан 
без етилен оксида, на страни 3 Општи подаци о јавној набавци, на стани 4 Врста, техничке 
карактеристике, квалитет, количина и опис добра и на страни 18  у табели која је саставни део 
обрасца понуде. 

 
 

Гласи: 
 
Групи 2 партија број 8 -  Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,3 m² стерилисан без 

етилен оксида и  партија број 12 - Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m² стерилисан 
без етилен оксида 
 



 
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 

 
-  НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА 

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова,Ул. Владимира Хурбана бр. 2. 
Интернет адреса : www.dzspazova.rs 
 

-  ВРСТА ПОСТУПКА  
 Отворени поступак јавне набавке 
 

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ЈН бр. 9-1216 добра – Дијализатори и материјал за дијализу – заједнички материјал за све 
типове машина, по партијама; количине за 12 месеци, потребе за 2017.годину 

 

-  Ознака из општег речнкика набавке: 
  33141324 – Игле за дијализу,  

33181520 – Потрошни материјал за  реналну дијализу,  
  33692800 – Раствори за дијализу  

 

 
2. Партије 
      - Предметна јавна набавкa је обликована у 12 партија 
 
Група 1 Заједнички материјал за све типове машина 
 

Партија 
бр. 

Назив партије 

1. 
Концентрат дијализни кисели са или без глукозе финалне концентрације  
Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације  

Ca  1,25-1,75 mmol/l 5 l. 

2. Игле за хемодијализу (14G,15G,16G,17G) 

3. 
Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак  HD третмана са 

одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра) 

4. Натријум хлорид у таблетама  

 
Група 2 Дијализатори 
 

Партија 
бр. 

Назив производа 

5. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,3 m² стерилисан без етилен оксида;  

6. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² стерилисан без етилен оксида;  

7. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,8 m² стерилисан без етилен оксида;  

8. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,3 m² стерилисан без етилен оксида;   

9. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,6 m² стерилисан без етилен оксида;   

10. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7 m² стерилисан без етилен оксида;  

11. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,8m² стерилисан без етилен оксида;  

12. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m² стерилисан без етилен оксида;   

 

http://www.dzspazova.rs/


 
 
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 
 
Група 1 Заједнички материјал за све типове машина 
 

Партија 
бр. 

Назив партије 
 

Јед. мера 
 

Количина 

1. 

Концентрат дијализни кисели са или без 
глукозе финалне концентрације  
Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације  

Ca  1,25-1,75 mmol/l 5 l. 

Литар 30000 

2. Игле за хемодијализу (14G,15G,16G,17G) 
 

Ком 
15600 

3. 

Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и 
завршетак  HD третмана са одговарајућим 
системом за инфузију (паковање 1 или 2 

литра) 

Литар 2500 

4. Натријум хлорид у таблетама  Кг 3000 

 
Група 2 Дијализатори 
 

Партија 
бр. 

Назив производа 
 

Јед. мера 
 

Количина 

5. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 
1,3 m² стерилисан без етилен оксида;  

Ком 144 

6. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 
1,6 m² стерилисан без етилен оксида;  

Ком 324 

7. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 
1,8 m² стерилисан без етилен оксида;  

Ком 432 

8. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 
1,3 m² стерилисан без етилен оксида;   

Ком 1860 

9. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 
1,6 m² стерилисан без етилен оксида;   

Ком 852 

10. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 
1,7 m² стерилисан без етилен оксида;  

Ком 2688 

11. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 
1,8m² стерилисан без етилен оксида;  

Ком 750 

12. 
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 
2,3 m² стерилисан без етилен оксида;   

Ком 650 

 
Неопходно је да понуђена добра поседују следеће техничке карактеристике: 
  

     Понуђено медицинско средство мора поседовати CE знак. 
  
     Понуђена добра за све партије из групе 2 морају да буду усклађена са стандардима SRPS 

8637/ ISO 8637  SRPS 1283/EN 1283. 
Понуђач за све партије у групи 2 мора да приложи каталог и/или упутство за употребу 
понуђеног медицинског добра на коме се наводе оба тражена стандарда. 

 
Понуђач је у обавези да достави сертификат ISO 9001:2008, који гласи на понуђача. 
 

 Понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата Fresenius, Gambro и Innova за 
који се набавља потрошни материјал. 



 

  
Група 2. Дијализатори 
 

Партија 
бр. 

Назив производа 
 

Јед. мера 
 

Количина 
Јединична 

цена без ПДВ-а 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

5. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,3 m² 
стерилисан без етилен оксида;  

Ком 144    

6. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² 
стерилисан без етилен оксида;  

Ком 324    

7. Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,8 m² 
стерилисан без етилен оксида;  

Ком 432    

8. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,3 m² 
стерилисан без етилен оксида;   

Ком 1860    

9. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,6 m² 
стерилисан без етилен оксида;   

Ком 852    

10. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7 m² 
стерилисан без етилен оксида;  

Ком 2688    

11. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,8m² 
стерилисан без етилен оксида;  

Ком 750    

12. Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m² 
стерилисан без етилен оксида;   

Ком 650    

 



 

 
РОК ИСПОРУКЕ :___________________________ (максимално 3 дана од захтева наручиоца) 
 
 
РОК ПЛАЋАЊА :_________________________ (минимум 60 дана од дана испоставе фактуре)  
 
  
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:________________________ (не краћи од 60 дана) 
 
 
 
 
 

 
 

               Потпис понуђача 
                                  М.П.       ______________________ 

 

 


